
Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:14 13.10.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202527;

2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 166927;

3. Статус: Действует;

4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2023/19799 (ЕРУЛ - Г004-00110-
00/02933250);

5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 15.03.2023;

6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 30.07.2026;

7. Период действия версии: с 30.07.2026;

8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

9. Наименование медицинского изделия: Система ультразвуковая диагностическая с

принадлежностями

в вариантах исполнения:

1. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX3 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX3 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX3, Acclarix LX3 Super, Acclarix LX3 Exp, Acclarix

LX25, Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);



- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD, производства

«Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD. производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;



- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония.

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония. РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн». Япония.

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония.

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- Клавиатура - 1 шт.;

- Держатель для клавиатуры - 1 шт.;

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.;

2. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX3 Super с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX3 Super - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX3, Acclarix LX3 Super, Acclarix LX3 Exp, Acclarix

LX25, Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ- 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);



- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера (при необходимости) - 1 шт.;

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD.

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD. производства «Сони

Корпорейшн», Япония. РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных



комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- Клавиатура - 1 шт.;

- Держатель для клавиатуры - 1 шт.;

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

3. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX3 Exp с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX3 Exp - 1 шт.;

- Руководство пользователя для Acclarix LX3, Acclarix LX3 Super, Acclarix LX3 Exp, Ac-clarix

LX25, Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ (при необходимости) - 1 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт.; (при необходимости)

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);



- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD.

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD. производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110НG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- Клавиатура - 1 шт.;

- Держатель для клавиатуры - 1 шт.;

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.



4. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX25 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX25 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX3, Acclarix LX3 Super, Acclarix LX3 Exp, Acclarix

LX25, Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;



- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера (при необходимости) - 1 шт.;

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD.

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- Клавиатура - 1 шт.;

- Держатель для клавиатуры - 1 шт.;

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

5. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX28 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX3, Acclarix LX3 Super, Acclarix LX3 Exp, Acclarix

LX25, Acclarix LX28 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);



- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD,

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);



- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках; UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках; UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках; UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках; UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- Клавиатура - 1 шт.;

- Держатель для клавиатуры - 1 шт.;

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

6. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX9 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX9 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX9, Acclarix LX9 Super, Acclarix LX9 Exp, Acclarix

LX85, Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);



- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Лоток для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD.

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD. производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);



- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

7. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX9 Super с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX9 Super - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX9, Acclarix LX9 Super, Acclarix LX9 Exp, Acclarix

LX85, Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);



- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Лоток для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD,

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

8. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX9 Exp с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX9 Exp - 1 шт.;



- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX9, Acclarix LX9 Super, Acclarix LX9 Exp, Acclarix

LX85, Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;



- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера (при необходимости) - 1 шт.;

- Лоток для принадлежностей (при необходимости) - 1 шт.;

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD,

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Ножной переключатель (одна педаль) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG. производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

9. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX85 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX85 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX9, Acclarix LX9 Super, Acclarix LX9 Exp, Acclarix

LX85, Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);



- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости);

- Лоток для принадлежностей - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD,

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;



- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

10. Система ультразвуковая диагностическая Acclarix LX88 с принадлежностями в составе:

- Основной блок Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации для Acclarix LX9, Acclarix LX9 Super, Acclarix LX9 Exp, Acclarix

LX85, Acclarix LX88 - 1 шт.;

- Кабель питания - 1 шт.;

- Литий-ионная батарея - 2 шт.;

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L12-5WQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик линейный ультразвуковой L17-7SQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3BQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик внутриполостной ультразвуковой E10-3HQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C5-2Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик конвексный ультразвуковой C7-2XQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC8-4Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик микро-конвексный ультразвуковой MC9-3TQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P5-1Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик фазированный ультразвуковой P7-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик объемный ультразвуковой C6-2MQ - 1 шт. (при необходимости);

- Датчик биплановый ультразвуковой ECL12-3Q - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-C5-2 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-CR10UA - 1 шт. (при необходимости);



- Насадка биопсийная BGK-R15UB - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-002 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-003 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-004 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-005 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-006 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-007 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-008 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-009 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-010 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-012 - 1 шт. (при необходимости);

- Насадка биопсийная BGK-013 - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъем - 1 шт. (при необходимости);

- ЭКГ электроды, одноразовые (при необходимости) - 1 уп. (30 шт./уп.);

- Внешний ЭКГ модуль (при необходимости) в составе: - 1 шт.;

- Внешний ЭКГ модуль - 1 шт.;

- Кабель для подключения внешнего ЭКГ модуля к системе ультразвуковой - 1 шт.;

- ЭКГ электроды, одноразовые - 1 уп. (30 шт./уп.);

- ЭКГ-кабель, 3-отведения, кнопочный разъём - 1 шт.;

- Чехол для внешнего ЭКГ модуля - 1 шт.;

- Полка для принтера (при необходимости) - 1 шт.;

- Лоток для принадлежностей (при необходимости) - 1 шт.;

- Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD,

производства «Сони Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10354 - 1 шт. (при

необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-25MD, производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Устройство для печати медицинских изображений UP-D25MD. производства «Сони

Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2011/10355 - 1 шт. (при необходимости);

- Ножной переключатель (две педали) (при необходимости) - 1 шт.;

- Кабель заземления - 1 шт.;

- Предохранитель - 2 шт.;

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPP-110HG, производства «Сони Корпорейшн»,

Япония, РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных

комплектах или отдельных упаковках: UPC-21S, производства «Сони Корпорейшн», Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости);

- Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулонах, пачках, листах, печатных



комплектах или отдельных упаковках: UPC-21L, производства «Сони Корпорейшн». Япония,

РУ № ФСЗ 2011/10353 - не более 3 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

- USB диск - 1 шт.;

- Flash-диск - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя
(изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДАН МЕДИКАЛ";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя
(изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 19/22;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя
(изготовителя) медицинского изделия: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 19/22;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации
изготовителя медицинского изделия: Edan Instruments, Inc. (Эдан Инструментс, Инк.);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации
изготовителя медицинского изделия: #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации
изготовителя медицинского изделия: #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District,
Pingshan District, 518122 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя
медицинского изделия: Китай;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.132;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с
номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством
здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено

для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время экстракорпоральных

и/или интракорпоральных процедур ультразвуковой визуализации брюшной полости, малых

органов, периферических сосудов, скелетно-мышечной системы, а также акушерских,

гинекологических, педиатрических, урологических, трансвагинальных и кардиологических

исследований, в том числе с применением биопсии, с целью постановки диагноза на основании



полученных ультразвуковых исследований.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских
изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260250;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Edan Instruments, Inc.
(Эдан Инструментс, Инк.), #15 Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Sub-District, Pingshan
District, 518122 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида Наименование модели
260250 I. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX3, в

составе:

260250 II. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX3
Super, в составе:

260250 III. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX3
Exp, в составе:

260250 IV. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX25, в
составе:

260250 V. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX28, в
составе:

260250 VI. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX9, в
составе:

260250 VII. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX9
Super, в составе:

260250 VIII. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX9
Exp, в составе:

260250 IX. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX85, в
составе:

260250 X. Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями Acclarix LX88, в
составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.
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